Version 210712

(€ GENAXXON

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

Hotstart Taq Mastermix Red (2-fach)
Hotstart Taq Mastermix Red (2-time)

Kat. Nr.: / Cat. No.:
Lot / Contr. No.:

M3221
240408MM-H4R

2-fach konzentrierter PCR Mastermix mit einem roten Farbstoff.

2-time concentrated PCR master mix with a red tracking dye.

Funktionalitatstest:
Functionality test:

Parameter
Parameter

Enzymatische Aktivitat:
Enzymatic activity:

Exo-, Endonukleasen:
Exo-, Endonucleases:

Test auf Endonukleasen:

Test on Endonucleases:

Test auf Exonukleasen:

Test on Exonucleases:

No template control:

Fallmenge:
Fill volume:

Nachste QC:
Next retest:

Continued on page 2.

Hotstart Taq Mastermix Red (2-time) wurde fiir die Amplifikation eines 613 bp Fragments aus
humaner genomischer DNA getestet und muss eine einzelne, spezifische Bande ergeben.
Hotstart Taq Mastermix Red (2-time) was tested for amplification of a 613 bp fragment from
human genomic DNA and must yield a single specific product.

Methode Spezifikation Ergebnis

Method Specification Result

Der eingesetzten Tag-Polymerase. min. 5 units/pL entspricht

Of the used Tag-Polymerase min. 5 units/pL corresponds
nicht nachweisbar entspricht
not detectable corresponds

Nach Inkubation von 20 units Tag-DNA-Polymerase mit 0,1ug ®X174 RF | DNA in 50uL
Standardpuffer mit 10mM MgCI2 fir 4 Stunden bei 37 °C wird keine nachweisbare
Umwandlung von kovalent geschlossener, supergewickelter DNA in DNA mit Strangbriichen
beobachtet.

No detectable conversion of covalently closed supercoiled DNA to nicked DNA is observed
after incubation of 20 units of Taq DNA Polymerase with 0.1ug ®X174 RF | DNA in 50pL of
standard buffer containing 10mM MgCI2 for 4 hours at 37°C.

Nach Inkubation von 20 units Tag-DNA-Polymerase in 50uL Standardpuffer mit 10mM MgCI2
fur 4 Stunden bei 37 °C wird kein nachweisbarer Abbau der Oligonukleotide beobachtet.

No detectable degradation of oligonucleotides is observed after incubation of 20 units of Taq
DNA Polymerase in 50uL of standard buffer containing 10mM MgCI2 for 4 hours at 37°C.

Gelelektrophorese und Anfarbung mit Keine Bande bei Standard PCR-  entspricht
SafeGe (M3193). Bedingungen.

Gel electrophoresis and staining with No Band observed at standard corresponds
SafeGel (M3193). PCR conditions.
>1250uL entspricht
corresponds
bei -20°C 04/2026

at-20°C
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Shipment: not cooled. / Store at -20°C.
Versand: nicht gekuhlt. / Lagerung bei -20°C.

Safety Data: Not hazardous / nicht gefahrlich.

Usage
For research usage only!
Not for human or animal diagnostic or therapeutic usage/applications. Not for consumption.

Verwendung
Nur fur Forschungszwecke!

Nicht fir human- oder tierdiagnostische oder therapeutische Zwecke/Anwendungen. Nicht zum Verzehr zugelassen.

Die Eignung des Produktes flr spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer brancheniblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon bioscience GmbH Datum/date: 16.04.2024

Dr. Norbert Trondle
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